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4. Calibration derins«r.tni-,.f 

Code de la solution Mix Cal Acetate: ,..CaX 

Valeiirs ohfenues (%n) - 




DoiVa Q<i4^ 


■Dele 


.a. 


5a Androstanol AC 


-So,iS 


- 30|S€ 


■EtiooholanOlpiie AC 


:- ^\Qt"-. • 


--40;,4-li 


5b Arittostancdiol diAC, 


: ■ -^a3-^:t^-^ 


-l^a-o 


Intervalle ri e valeurs arrpp takw. 


1 1 Ketoctipcholaiiolone AC 


j-^fe;&'^ 


_- U.=t-C 


5a Androslano! AC 


Valeurs thdoriques 


Valeiirs thdoriques + 0.5%q 


Valeins thdoriques - O.5?6o 


-30,46 


-29.96 


-30,96 


Etiocholanolonc AC 


.,19:91- 


-19.41 


-20.41 


5b Andiostancdiol diAC 


-33.81 


-33:31 


-34.31 


Resultats conformcs : 


11 KdtoetiocTiolanolone AC 


-B.30 


-1^80 


■16.80 


oui 


bt 

non 



Observations; 


RMultats : C0NF0RME/KOJ.^€ONFORME 
Rayer la mention inutile 


Validation 


Op6rateur 


Date 


Code ct Visa 


Jb^V&^l^lo ft 


^ 



RespoQsable 


Date 


-^Iq^Io^ 


Code et Visa 


A.9 



puis 


-^^^^^^■^=s^^t::^£^:r:::^„^,^,,. 
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